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Сигнал електрокардіограми відноситься до циклічних сигналів, у яких, на відміну від періодичних сигналів, можна виді-
лити подібні, але не тотожні цикли. Тому при розробленні діагностичних алгоритмів застосовують процедури усереднення. 
Реальні електрокардіограми можуть мати значні спотворення окремих кардіоциклів, тому виникає потреба у визначенні 
нетипових циклів. У статті запропоновано алгоритм застосування метрики Хаусдорфа для визначення нетипових кардіо-
циклів електрокардіограми, поданої у тривимірному фазовому просторі координат.
Ключові слова: електрокардіограма, кардіоцикл, фазовий простір координат, метрика Хаусдорфа.
APPLICATION OF THE HAUSDORF METRICS FOR DETERMINING  
ATYPICAL CARDIOCYCLES IN THREE-DIMENSIONAL VECTORCARDIOGRAM 
PHASE SPACE COORDINATE
V. V. Vyshnevskey, T. M. Romanenko
Institute of Mathematical Machines and Systems, NAS of Ukraine
Background. An electrocardiogram (ECG) is a cyclic but not a periodic signal. On the electrocardiogram, similar but not 
identical cycles can be distinguished. Therefore, diagnostic algorithms use averaging procedures. Real cardiograms may 
have significant distortion of individual cardiac cycles. We call these cycles atypical. These cycles should be distinguished 
and not used in averaging.
Materials and methods. To detect atypical cycles in the electrocardiogram, we form a three-dimensional phase space of 
coordinates using three ECG leads. ECG signals are pre-filtered and divided into cardiac cycles and elements. Each ECG 
cycle is presented as a three-dimensional curve arc. Each point of a curve has three coordinates. These coordinates are 
the values of the ECG in three leads at a certain point of time. For all pairs of three-dimensional curves, we calculate the 
Hausdorff metrics - the distance between each two curves. We consider atypical the cycles whose Hausdorf metrics will 
be significantly larger.
Results. The algorithm was tested experimentally on 142 individuals who were in different emotional and physical 
condition. Three ECGs have been recorded for each person. The first three ECG leads have been used to form curve arcs 
in the three-dimensional coordinate space. After calculating the Hausdorff metric, atypical cycles have been detected and 
removed from further calculations.
Conclusions. The Hausdorff metric in the three-dimensional phase space of coordinates is an effective tool for detecting 
atypical ECG cycles. The removal of atypical cardiac cycles from further calculations allows improving the results of 
identification of a person by his electrocardiogram.
Key words: electrocardiogram, cardiac cycle, phase space, Hausdorff distance.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТРИКИ ХАУСДОРФА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
НЕТИПИЧНЫХ КАРДИОЦИКЛОВ В ТРЕХМЕРНОМ ФАЗОВОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ КООРДИНАТ ВЕКТОРКАРДИОГРАММЫ
В. В. Вишневский, Т. Н. Романенко
Институт проблем математических машин и систем НАН Украины
Сигнал электрокардиограммы (ЭКГ) относится к циклическим сигналам, в которых, в отличие от периодических сигналов, 
можно выделить подобные, но не идентичные циклы. Поэтому при разработке диагностических алгоритмов применяют 
процедуры усреднения. Реальные электрокардиограммы могут иметь значительные искажения отдельных кардиоциклов, 
поэтому возникает необходимость в определении нетипичных циклов. В статье предложен алгоритм применения метрики 
Хаусдорфа для определения нетипичных кардиоциклов электрокардиограммы, представленной в трехмерном фазовом 
пространстве координат.
Ключевые слова: электрокардиограмма, кардиоцикл, фазовое пространство координат, метрика Хаусдорфа.
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Вступ. Сигнал електрокардіограми (ЕКГ) від-
носиться до так званих циклічних сигналів. Цей 
тип сигналів, на відміну від періодичних, дозволяє 
виділяти подібні один до одного, але не тотожні 
цикли, в даному випадку — кардіоцикли. Тому, при 
розробленні діагностичних алгоритмів, для забез-
печення сталих розрахунків амплітудно-часових 
характеристик кардіоциклів застосовують проце-
дури усереднення. Оскільки реальні електрокарді-
ограми можуть мати значні спотворення окремих 
кардіоциклів, що обумовлені як якістю електронних 
компонентів приладів, так і фізіологічним станом 
пацієнта, який може демонструвати нетипові кардіо-
цикли, наприклад, завдяки наявності в нього аритмії 
у вигляді екстрасистол. Тому, алгоритми усереднен-
ня кардіоциклів, що представлені в часовій області, 
можуть бути достатньо складними та передбачати, 
в тому числі, кластерний аналіз [6]. Як показано 
в [5], виділення нетипових циклів та усереднення 
циклічного сигналу значно простіше виконується 
в фазовому просторі координат, де немає осі часу. 
Для одноканальної електрокардіограми в [5] запро-
поновано використовувати фазовий простір, де за 
однією координатою використовується сам сигнал, 
а за іншою — його перша похідна. В якості метрики, 
що дозволяє знайти нетипові цикли, запропоновано 
використовувати метрику Хаусдорфа для двовимір-
ного простору.
Стаття присвячена розширенню алгоритму за-
стосування метрики Хаусдорфа, що описаний 
в [5] для тривимірного випадку векторкардіограми, 
яка складається з трьох ортогональних відведень, 
або для тривимірного простору, що складається 
з перших трьох відведень. Оскільки, саме такі 
випадки використовуються в [3, 2, 1] для вирі-
шення завдання ідентифікації пацієнта за його 
електрокардіограмою.
Мета роботи: розвиток методу застосування 
метрики Хаусдорфа для знаходження нетипових 
кардіоциклів та усереднення циклічного сигналу 
в двовимірному просторі координат, запропонова-
ного в [5] для тривимірного простору координат, 
для вирішення завдання ідентифікації пацієнта за 
його ЕКГ, як викладено в [7, 2, 1, 3].
Матеріал і методи дослідження. Вихідні 
дані. Як показано в [5], двовимірний фазовий 
простір координат формується синтетично 
з сигналу одного відведення ЕКГ та першої по-
хідної, обчисленої для цього сигналу. В нашо-
му випадку використовуються три відведення 
ЕКГ для формування тривимірного фазового 
простору координат. Кожна точка на тривимір-
ній кривій будується з використанням трьох 
координат, що отримані як значення в трьох 
відведеннях ЕКГ для однакового відліку часу. 
Отже, позбуваємося осі часу, замінивши її но-
мерами відліків. На рис. 1 показано формування 
тривимірної кривої, що є послідовністю точок, 
координати яких є відповідними відліками 
в трьох відведеннях ЕКГ.
Рис. 1. Три відведення ЕКГта тривимірна дуга, що відповідає одному кардіоциклу
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Рис. 2. Множина тривимірних дуг кривих, що відповідають усім кардіоциклам однієї ЕКГ
Для формування тривимірного фазового про-
стору координат можемо використовувати три 
ортогональні відведення ЕКГ, отримані безпосе-
редньо або розраховані з дванадцяти стандартних 
відведень, три перших відведення з шести, синте-
тично створено за допомогою розрахунків з одного 
відведення ЕКГ. Такі варіанти отримання вихідних 
даних описано в патенті [1].
Для подальшої роботи виконуємо попереднє 
оброблення сигналів ЕКГ, що складається з філь-
трації та розмітки — розділення на кардіоцикли та 
елементи циклів [6]. Для формування тривимірної 
кривої використовуємо частини всіх кардіоциклів 
від початку P-інтервалу до кінця T-інтервалу.
Алгоритм оброблення. Алгоритм визначення 
нетипових кардіоциклів полягає в наступному. 
Як вже було зазначено вище, попередньо обро-
блені три відведення ЕКГ дають нам можливість 
отримати послідовності значень координат для 
формування тривимірних дуг, що відповідають 
окремим кардіоциклам. Для цього відкладаємо 
по осях X, Y, Z значення напруги сигналів трьох 
відведень ЕКГ. Кожна ЕКГ складається з деякої 
кількості кардіоциклів, що в нашому алгоритмі 
представляються у вигляді множини тривимірних 
дуг кривих (рис. 2).
Як видно з рис. 2 частина дуг кривих, що від-
повідають певним кардіоциклам, суттєво відріз-
няється від більшості. Такі кардіоцикли вважати-
мемо нетиповими. Поява нетипових кардіоциклів 
може бути пов’язана із завадами при реєстрації 
кардіосигналу, суттєвими порушеннями форми 
кардіосигналу, іншими причинами. Врахування 
нетипових кардіоциклів у обчисленні характерис-
тик усередненого циклу ЕКГ призводить до спо-
творення його форми. Тому нетипові кардіоцикли 
необхідно виявити та вилучити з розгляду до етапу 
подальших обчислень.
Для визначення нетипових циклів ЕКГ застосову-
вали метрику Хаусдорфа у тривимірному просторі 
координат. Метрика Хаусдорфа — це відстань між 
двома кривими в тривимірному просторі коорди-
нат. Кожна з цих кривих представлена множиною 
точок із трьома координатами. Обчислення метри-
ки Хаусдорфа для двох множин точок виконуємо 
за такою формулою:
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— серед них знаходимо максимальне значення — 
це буде відстань від другої множини до першої;
— відстань Хаусдорфа для двох множин точок 
знаходимо як більше значення серед двох обчис-
лених відстаней (від першої до другої множини і 
від другої до першої).
Цей алгоритм застосовуємо для всіх пар ци-
клів ЕКГ, отримуємо таким чином матрицю 
Хаусдорфових відстаней між парами. Матриця 
має розмірність N×N, де N — кількість циклів 
у ЕКГ. Для кожного циклу розраховуємо усеред-
нене значення відстані Хаусдорфа від цього циклу 
до решти циклів цієї ЕКГ. Далі цикли ранжуємо за 
зростанням обчислених усереднених значень від-
станей Хаусдорфа. Нетиповими вважатимемо ті 
цикли, Хаусдорфові відстані для яких будуть сут-
тєво більшими, у порівнянні з більшістю циклів.
Результати та їх обговорення. Описаний алго-
ритм був перевірений експериментально. Для екс-
перименту були зареєстровані електрокардіограми 
142 людей різного віку та статі. Пацієнти знахо-
дились у різному емоційному та фізичному стані, 
для кожного з них було зареєстровано по три ЕКГ. 
ЕКГ реєструвалися у шести відведеннях. Перші 
три відведення ЕКГ після попередньої обробки 
(фільтрація, розмітка на кардіоцикли та елементи 
циклів) використано для формування тривимірних 
дуг кривих у фазовому просторі координат. Для 
всіх кардіоциклів попарно були обчислені значення 
метрик Хаусдорфа, сформована матриця метрик та 
обчислені усереднені значення для кожного циклу. 
Після ранжування циклів за зростанням значень 
Хаусдорфових метрик і визначили нетипові ци-
кли як такі, що мають значно більші значення цих 
метрик. Нетипові цикли вилучено з подальших 
розрахунків. Далі обробка включала в себе обчис-
лення усередненого циклу, апроксимацію множини 
точок у тривимірному просторі, що відповідають 
кардіоциклу, параметричними сплайнами, за алго-
ритмами, наведеними в [7], та розділення на класи 
з метою ідентифікації людини. Вилучення нетипо-
вих кардіоциклів дозволило покращити результати 
ідентифікації завдяки більш вдалій апроксимації та 
кращому обчисленню усередненого циклу.
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Рис. 3. Три приклади ЕКГ: усі цикли ЕКГ, включно з нетиповими (а), цикли ЕКГ після вилучення 
нетипових, визначених за допомогою метрики Хаусдорфа (б) у тривимірному просторі координат
Як приклад, на рис. 3 наведено ЕКГ трьох різних 
пацієнтів. Поруч із усіма циклами ЕКГ у тривимір-
ному просторі координат (а) зображено тільки ті 
цикли, що залишилися після вилучення нетипових, 
визначених за допомогою метрики Хаусдорфа (б).
Висновки. Метрика Хаусдорфа в тривимірно-
му фазовому просторі координат є ефективним 
інструментом для визначення нетипових циклів 
в ЕКГ. Вилучення нетипових циклів із розгля-
ду при подальшого обчислення характеристик 
усередненого циклу, при апроксимації з метою 
ідентифікації та автентифікації людини дозволяє 
покращити отримані результати.
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